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Instruccions d'us dels espectrometres

e 250Robot

e 250Auto

¢ 360 MHz

e Avancelll 400NB (+ HR-MAS)
¢ Avancell 400WB (+ CP/MAS)
e Avancell+ 600 MHz

e 500 MHz

e Biospec 70/30 USR
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