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Avancelll 400nb

Aquesta pagina esta dedicada a les instruccions de funcionament de I'espectrometre Avancelll-400nb

BCU-Xtreme

La unitat de refredament BCU-Xtreme permet la realitzacié d'experiments fins a -60°C. El seu Us
amb la sonda d'HR-MAS requereix alguns canvis a la seva configuracié estandard i certes
precaucions.

Us amb la sonda HR-MAS
El funcionament de la unitat BCU-Xtreme amb la sonda d'HR-MAS
Us amb sondes per liquids

Les instruccions de funcionament sén...

From:
https://sermn.uab.cat/wiki/ - SeRMN Wiki

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_400nb&rev=1220282352

Last update: 2008/09/01 17:19

SeRMN Wiki - https://sermn.uab.cat/wiki/


https://sermn.uab.cat/wiki/
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_400nb&rev=1220282352

	AvanceIII 400nb
	BCU-Xtreme
	Ús amb la sonda HR-MAS
	Ús amb sondes per líquids



