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Instruccions d'us dels espectrometres

<note important>

¢ L'incompliment de les instruccions d'Us dels espectrometres pot comportar la perdua de la
condicié d'usuari del SeRMN i la prohibicié de I'accés a les instal.lacions del SeRMN.

 Alhora, el SeRMN es reserva el dret de carregar part o la totalitat del cost de la reparacié al
grup de recerca de I'Usuari infractor.

</note>

e 250Ro0bot

e 250Auto

e 360 MHz

e Instruccions d'Us de I'espectrometre Avancelll 400NB (+ HR-MAS)
e Avancell 400WB (+ CP/MAS)

e 500 MHz

¢ Avancell+ 600 MHz

e Biospec 70/30 USR

Altres instruments i instal:lacions

e Laboratori de preparacié de mostres
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