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Enviament de mostres al SeRMN

Envio de muestras (en castellano) | Sample submission (in English)

Aquestes son les condicions i/o recomanacions per la preparacié i enviament de mostres al nostre
servei pel seu analisis mitjancant I'espectroscopia de rmn.

Quantitat de mostra

La quantitat recomanable de mostra pura per I'adquisici6 d'espectres de protd (1H) és de I'ordre de
5-10 miligrams si es tracta d'una mostra solida, i de 50-100 microlitres en el cas de mostres liquides.

Si la mostra no és pura, hauras d'incrementar les quantitats indicades al punt anterior per compensar
la menor puresa de la mostra, de forma que la quantitat del compost d'interes s'apropi a la quantitat
de mostra pura recomanada.

Aquesta quantitat de mostra es dissoldra en 500-600 microlitres de solvent deuterat.

Comprovacions previes a l'enviament

Si es tracta d'una mostra nova, abans d'enviar-nos la mostra, cal que comprovis previament la seva
solubilitat al solvent triat i I'efecte de la mostra sobre la viscositat del solvent:

e Hauras de comprovar la solubilitat de la mostra en el mateix solvent no-deuterat per tal de
comprovar que la quantitat recomanada (5-10 mg o 50-100 pl) es dissol completament en
500-600 pl de solvent.

e La viscositat de la solucié final no hauria d'incrementar de forma apreciable respecte la
viscositat del solvent. Tingues present que, quan més elevada sigui la viscositat, més amples
seran els pics a I'espectre, i aix0 es traduira en una menor resolucié espectral i en una
disminucié de la intensitat dels senyals observats. En el cas extrem, si els pics arriben a
solapar-se, I'espectre obtingut podria no servir per obtenir informacié sobre el compost
d'interes.

Si la mostra s'envia dissolta en solvent deuterat, la dissolucidé ha de presentar-se homogenia i neta, i
no ha de contenir precipitats, cristalls, agregats, floculs, etc. Si cal, hauras de filtrar la mostra abans
d'enviar-nos-la.

Els solvents deuterats disponibles

Les mostres per rmn normalment es dissolen en solvents deuterats per dos motius:

* per suprimir de I'espectre de prot6 (*H) els senyals dels protons del solvent, ja que aquests
estaran en una concentracié diversos ordre de magnitud superior i amagarien els senyals de la
mostra; i
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* perqué I'espectrometre fa servir el senyal de deuteri (*H) del solvent deuterat per optimar
I'hnomogeneitat del camp magneétic abans d'adquirir I'espectre, i per monitorar i mantenir
I'estabilitat del camp magnetic al llarg de I'experiment.

Els solvents deuterats més habituals sén:
e cloroform, dimetilsulfoxid, aigua, metanol, etanol, bence i acetona.

Si necessites un solvent diferents dels habituals, consulta al personal del servei la seva disponibilitat
comercial i les nostres existencies.

Al fitxer “Tarifa_Externa_Robot 2015.pdf” adjunt trobaras una taula orientativa amb els temps
d'acumulacié habituals per diferents experiments en funcié de la quantitat de compost dissolt.

Informacio sobre la mostra

Cadascuna de les mostres ha de venir acompanyada de la seglent informacié:

e Codi o nimero de referencia. En el cas de mostres d'interés comercial o que sén objecte de
recerca, per precaucié et recomanem que no facis servir codis o referencies que puguin
identificar o facilitat la identificacié del compost.

e Quantitat de mostra enviada. En el cas de mostres ja preparades, caldra indicar la quantitat
dissolta en la preparacid i, si no la saps, ens hauras de donar una estimacié raonable.

e Solvent emprat 0 a emprar per dissoldre la mostra.

e Llista d'experiments a realitzar.

¢ Els espectres s'adquireixen a 25°C (298 K), si desitges que s'adquireixin a una temperatura
diferent, consulta-ho previament amb el personal del servei ja que no tots els espectrometres
estan preparats per treballar a temperatures elevades o baixes.

Enviament de la mostra

La mostra s'ha d'enviar convenientment empaquetada a I'atencié del tecnic del servei que t'hagi ates,
a I'adreca,

 Servei de Ressonancia Magneética Nuclear (SeRMN)
Facultats de Ciéncies i Biociéncies
Universitat Autonoma de Barcelona
Edifici Cs, Campus de Bellaterra, s/n
08193 - Cerdanyola del Vallés
 Teléfon de contacte: +34-93-581-2291 / +34-93-581-3784

Si observem cap problema al paquet o a la mostra en el moment de rebre'ls, ens posarem en
contacte amb vosaltres abans de procedir a I'analisi de la mostra per tal d'assegurar-nos que esta en
condicions correctes.

Finalment, a la pagina web http://sct.uab.cat/sermn/content/manuals trobaras informacié addicional
sobre el nostre servei.
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